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СВИДЕТЕЛЬСТВО
УЧАСТНИКА МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ 

СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Настоящим удостоверяется, что аналитический центр 
(ФГБУ ГСАС «Минусинская») принимал(а) участие в межлабораторных 
сравнительных испытаниях и получил(а) удовлетворительные результаты 
анализа контрольных проб по следующим показателям:

* Погрешность результата анализа, указанная участником МСИ;
** Погрешность аттестованного значения показателя в ОК при Р=0,95.
Последние буквы в шифре образца обозначают объект анализа:
А - воздух; В - вода; О - осадок сточных вод;
П - почва; Р - реагент водоподготовки.

Шифр 
образца Показатель Единица 

измерения
Результат 

анализа ± А*
Установленное 
значение ± Аа**

OK-N2-21B Нитрат-ионы мг/л 12,1 ± 1,8 11,95 ±0,05

Приложение: отчет по результатам межлабораторных сравнительных испытаний.


